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主 論 文 
 
 Comparison of longevity and clinical outcomes of implantable 








（Medtronic, Minneapolis, MN）は 5年間で約 17%のリード不全が報告されており、2007
年 10月にリコールとなった。また、2011年には Riata/Riata STリード（St Jude Medical, 
Sylmar, CA）が導線露出のためにリコールとなっている。Linox S/SDリード（Biotronik, 
Berlin, Germany）は 7.8Frのシリコンに被覆された ICDリードであり、2006-2007年に
販売が開始された。本リードは Biotronik社からの報告では 9年生存率は 95.2%（95.0%）
と良好であるが、近年ヨーロッパや、北アメリカから看過しがたい高率なリード不全が報
告されている。我々の施設においても同様の異常を認めており、当院にて同時期に植込み




2000年 6月から 2013年 12月の期間に当院にて植込みを行った Linox S/SD、Sprint 



















Kaplan-Meier method and analyzed log-rank testで検討した。統計解析ソフトは SPSS 




2000年6月から 2013年12月の間に計204人の患者に対し ICDもしくはCRTD（cardiac 
resynchronization therapy with defibrillator）植込みを施行した（Linox 90人、Sprint 




Dual coil、Passive fixationリード、BNP（brain natriuretic peptide）、LVEF（left 
ventricular ejection fraction）に関してはベースラインで有意差を認めた。 
 
臨床転機 
Linoxリードは 10本（11.1％）、Sprint Fidelisリードは 8本（21.6％）、Endotak Reliance
リードは 1本（2％）リード不全を認めた。7年生存率は Linoxリード 81.0%、Sprint Fidelis
リード 77.2％、Endotak Relianceリード 95.8％であった。リード不全率は Linoxリードで
は 3.2％/年、Sprint Fidelisは 3.4％/年、Endotak Relianceは 0.61％/年であった。リード


















また、Linoxリードは Passive fixationリードが 45人、Active fixationリードが 45人使用





















ータや、Goodらの報告によると、それぞれ 7年生存率は 95.2％、5年生存率 96.3％と良好
なリード生存率が報告されている。しかしながらカナダからの報告では5年生存率は91.6％、
Notiらの報告で 5年生存率は 88％と不良と報告されている。本検討でも Linoxリード不全
は有意に高い結果であった。原因としてはフォローアップ期間が長い事や、施設間のバイ
アス等が考えられる。また、人種差や年齢、性別、体格等の因子が関連している可能性が
考えられる。さらには Biotronik社やその他のリード製造元はリード不全となり回収された
もののみを扱っており、リード不全を過小評価している可能性が考えられる。 
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リード不全の危険因子 
本検討では Linoxリード不全の予期因子として植込み時の年齢が関連していた。これま
での報告では年齢や女性が予期因子として報告されているが、今回の検討では性別は関連
していなかった。Fidelisリードに関しては若年や女性、施設間、リード挿入方法、リード
不全歴の有無等がリード不全の予期因子として報告されている。若年者にリード不全が多
い理由は不明であるが、高齢者に比べ活動性が高いことや、心機能が良好である事が理由
として考えられる。 
 
リード不全のメカニズム 
本検討では Linoxリード不全の内、2例に対してのみリード抜去行っており、詳細な検討
は出来ていない。しかしながらリードと本体との摩擦が原因で被膜損傷を来した可能性が
高いと思われる。これまでの報告では導線の露出等も報告されているが、本検討では明ら
かな異常は認められなかった。Linoxリードにおける被覆と導線は他の機種に比べやや貧弱
な可能性が考えられる。 
 
リード不全に伴う有害事象 
これまで遠隔モニタリングの有効性、安全性のみならず、使用による生命予後改善効果
も報告されている。Linoxリード不全の症例においてWiredの遠隔モニタリングを使用し
ていた 1例のみに不適切作動を認めた。残りの 9例はWirelessの遠隔モニタリングを使用
することで早期に異常が発見出来、対応が可能であった。 
 
Study Limitationとしては、本検討は単施設、後ろ向き研究であり、各リードの患者背景
やフォローアップ期間が異なる事が挙げられる。 
 
【結論】 
Linoxリードのリード生存率は不良であり、リード不全の予期因子としては年齢が関与し
ている事が示された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
